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Информационная карта Закупочной процедуры по выбору поставщика климатической камеры для исследования стабильности лекарственных препаратов для нужд ОOО «НоваМедика Иннотех»
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес Организатора проведения Процедуры, адрес официального сайта, контактная информация
	Организатор проведения Процедуры: 
Общество с ограниченной ответственностью «НоваМедика Иннотех»
Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 42, копр.5, пом. I, комн.606.
Контактный телефон: + 7 495 230 03 66


	2
	Контактное лицо, ответственное за проведение Процедуры
	Камынина Алёна Васильевна
Менеджер по закупкам
ООО «НоваМедика Иннотех»
тел.: +7 495 230 03 66, доб.4117
e-mail: akamynina@nminnotech.com 

	3
	Вид Процедуры
	Открытый запрос цен

	4
	Этапы проведения Процедуры 
	Одноэтапный запрос цен

	5
	Предмет Процедуры
	Закупочная процедура по выбору поставщика климатической камеры для исследования стабильности лекарственных препаратов для нужд ОOО «НоваМедика Иннотех»

	6
	Номер заявки на закупку (ИД) 
	ИД 222

	7
	Лоты 
	Лот № 1. Поставка климатической камеры для исследования стабильности лекарственных препаратов.

Общее количество Лотов: 1 (один).


	8
	Технические характеристики поставляемого Товара
	
См. Приложение № 2 


	9
	Срок оказания Услуг 
	Срок поставки – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора. 

	10
	Состав предложения 
	1. Заполненная Анкета Участника с указанием соответствия / несоответствия требованиям, прописанным в Информационной карте Процедуры, в соответствии с формой, приложенной к Информационной карте Закупочной процедуры (Приложение 1, раздел 1.1).

2. Коммерческое предложение с фиксацией цены Товара, исходя из перечня, указанного в Информационной карте процедуры, в рублях без НДС, в соответствии с формой, приложенной к Информационной карте Закупочной процедуры (Приложение 1, раздел 1.2). 

	11
	Порядок и место подачи Предложений
	АО «ЕЭТП» в сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru

Копия Предложения предоставляется в электронном виде (посредством электронной почты контактному лицу Организатора, указанному в Информационной карте запроса в редактируемом формате (Word или Excel). 

	12
	Срок и время подачи Предложений
	[bookmark: _GoBack]Начало: 12.11.2024 года
Окончание: 19.11.2024 года до 12 часов 00 минут (время московское).
Время приема заявок: с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут

	13
	Порядок оценки участников Закупочной процедуры
		Критерий выбора
	Вес критерия

	Стоимость Товара при условии 100% соответствия требованиям согласно Приложениям 1 и 2 Информационной карты Закупочной процедуры.
	100 баллов







 
Приложение 1
К Информационной карте Процедуры
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1.1. [bookmark: _Toc234730395][bookmark: _Toc240447310][bookmark: _Toc268255037][bookmark: _Toc311811063]Анкета Участника

Наименование Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование 
	

	2. 
	ИНН 
	

	3. 
	Место нахождения
	

	4. 
	Почтовый адрес
	

	5. 
	Контактные телефоны (с указанием кода города)
	

	6. 
	Адрес электронной почты
	

	7. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	8. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности и контактного телефона
	

	9. 
	Адрес электронной почты ответственного лица 
	



Соответствие требованиям:
	№ п/п
	Обязательные требования
	Комментарий Участника (Да/нет)

	1
	Участник согласен с условиями проведения процедуры, изложенными в типовой форме закупочной документации по выбору поставщика для нужд ООО «НоваМедика Иннотех»;
	Да/нет (не согласен) 

	2
	Участник правомочен заключить договор;
	Да/нет (не правомочен)

	3
	Участник соответствует требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставку Товара, запрашиваемых в рамках данной Закупочной процедуры, в соответствии с законодательством страны регистрации Участника и/или места оказания услуг;
	Да/нет (не соответствует)


	4
	Участник не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
	Да/нет (не находится)

	5
	Участник не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
	Да/нет (не является)

	6
	Поставка Товара осуществляется на условии 100% постоплаты по итогам пуско-наладочных работ, квалификации оборудования и первичного обучения персонала;
	Да/нет

	7
	Стоимость Товара фиксируется в рублях с даты подачи Предложения до конца 2024г.;
	Да/нет

	8
	Участник подтверждает опыт поставки Товаров в рамках предмета Закупочной процедуры не менее 3 (трех) лет;
	Да/нет

	9
	Стоимость Товара включает в себя доставку по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 5, 3 этаж;
	Да/нет

	10
	Стоимость Товара включает в себя проведение пуско-наладочных работ, квалификацию оборудования и первичное обучение персонала работе на оборудовании;
	Да/нет

	11
	На поставляемый товар предоставляется гарантия производителя;
	Да/нет

	12
	Поставка осуществляется в транспортной упаковке, исключающей повреждение во время транспортировки;
	Да/нет

	13
	Срок поставки – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.
	Да/нет




Руководитель организации			_______________________________
М.П.	(подпись)	       (Ф.И.О.)


Инструкции по заполнению формы:
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. В данной форме Участник излагает информацию по конкретному пункту.
3. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».



1.2. Формат Коммерческого предложения по Лоту № 1.

	Наименование 
	Цена за ед. в руб., с НДС 
	Условия и срок поставки Товара
	Условия оплаты

	1. Поставка климатической камеры для испытаний лекарственных препаратов

	1.1. Стоимость оборудования
	
	
	100% постоплата по итогам пуско-наладочных работ, квалификации оборудования и первичного обучения персонала

	1.2. Стоимость пуско-наладочных работ, квалификации оборудования и первичного обучения персонала
	
	
	

	Итого:
	
	
	



Руководитель организации			_______________________________
М.П.	(подпись)	       (Ф.И.О.)






Приложение № 2
к Информационной карте 
Закупочной процедуры по выбору по выбору поставщика климатической камеры для нужд ОOО «НоваМедика Иннотех»

Техническое задание по поставке климатической камеры для исследования стабильности лекарственных средств и квалификации оборудования

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Климатическая камера
	1 (одна) шт

	Использование
	Климатическая камера предназначена для испытаний лекарственных препаратов (ЛП) на воздействие температуры и влажности (стабильность препаратов при разных условиях: 25°С/60%RH; 30°С/ 65%RH; 30°С/ 75%RH; 40°С/ 75%RH).



2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

· Оборудование 

	№
	Характеристика
	Требования пользователя

	2.1. 
	Диапазон температур
	от +10 до + 70 °С

	2.2. 
	Точность поддержания температуры
	±2 °C по полезному объему

	2.3. 
	Диапазон влажности
	от 60 до 90 %RH

	2.4. 
	Точность поддержания влажности
	±5 % RH по полезному объему

	2.5. 
	Регулировка влажности с емкостным датчиком влажности и паровым увлажнением
	Да

	2.6. 
	Внутренний журнал регистрации данных
	Да

	2.7. 
	Внутренняя камера выполнена полностью из нержавеющей стали
	Внутренняя камера выполнена полностью из нержавеющей стали, с возможностью обработки дезинфицирующими средствами.

	2.8. 
	Нагрузка на вставную полку
	Не менее 3 кг

	2.9. 
	Порт доступа для квалификации
	Наличие порта доступа для квалификации на боковой стенке, с уплотнением

	2.10. 
	Защиты от перегрева и переохлаждения
	Наличие независимого устройства защиты от перегрева и переохлаждения с визуальным и акустическим сигналами тревоги

	2.11. 
	Полезный объём камеры 
	≥ 120 л

	2.12. 
	Размеры внешние
	Длина до 900 мм, ширина (глубина) до 900мм, высота до 2000 мм

	2.13. 
	Проверка калибровки датчика камеры
	Заводской протокол/сертификат калибровки

	2.14. 
	Питание 
	220 V, 1 фазное 

	2.15. 
	Мощность 
	≤ 4,0 кВт



3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
	№ 
	Описание
	Требование

	3.1. 
	IQ
	Проведение квалификации IQ:
· проверка комплектности поставки и отсутствия повреждений: наличие и целостность прибора, проверка программного обеспечения (встроенное-внешнее, версионность и т.д.), инструкции по эксплуатации, расходных материалов и других аксессуаров. 
· проверка пригодности места установки и параметров подключений (условия окружающей среды, сетевых подключений) на соответствие требованиям производителя. 
· сборка и установка прибора, проведение предварительных диагностик и тестов. 
· верификация установки, выполнение начальной диагностики и тестирования инструмента после установки.
· документирование информации о приборе, включая наименование производителя, модели, серийного номера, версии встроенного/внешнего программного обеспечения (ПО), наличие компонентов/модулей/периферийных устройств, места установки.

	3.2. 
	OQ
	Функциональные испытания:
· включения и выключения прибора,
· работы дисплея и кнопок,
· работы контроллера,
· соответствие показаний температуры на панели прибора и показаний внешнего термометра - отличие не более 1°С,
· картирование по полезному пространству пустой камеры (3 датчика на полку), в течении 24 часов,
· критерий приемлемости: ± 2°С, ±5 % RH для каждого предполагаемого для использования режима. 

	3.3. 
	PQ
	Картирование по полезному пространству загруженной камеры (3 датчика на полку), в течении 24 часов 
Критерий приемлемости: ± 2°С, ±5 % RH для каждого используемого режима.
· Соответствие показаний температуры на панели прибора (внутреннего температурного датчика) и показаний контрольного средства измерения, размещенного в точке с минимальной температурой («холодная» точка, определенная во время картирования в загруженной камере). 
· Критерий приемлемости: отличие не более 1°С,
· Определение времени восстановления температуры после открывания двери.
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