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	УТВЕРЖДАЮ:

	
	

	
	Начальник СЭВИС

	
	(должность начальника подразделения – Инициатора)

	
	А.В. Вербников

	
	(Ф. И. О. Начальника подразделения – Инициатора)

	
	

	
	(подпись)

	
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УПРАВЛЯЮШИХ КОМПЬЮТЕРОВ HI-TRAX II РЕНТГЕНОВСКИХ ДОСМОТРОВЫХ УСТАНОВОК HI-SCAN

	

	Требования к предмету Закупки

	

	1.1. Общие требования к качеству

	Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению работ по ремонту управляющих компьютеров HiTraX II (далее - HiTraX II) рентгеновских досмотровых установок (далее – РДУ) Hi-Scan в целях приведения технических свойств HiTraX II в соответствие требованиям, указанным в п. 1.2.
Срок исполнения гарантийных обязательств (работы и комплектующие) – не менее 12 мес.

	

	1.2. Требования к техническим характеристикам
Исполнитель обязан:
1. Обеспечить соблюдение конфиденциальности информации о ходе проведения работ.
2. Провести работы, указанные в п. 1.1, и объеме, указанном в п. 1.6.
3. Работы по ремонту проводить на производственных мощностях Исполнителя двумя партиями. Стоимость перемещения управляющих компьютеров HiTraX II от Заказчика к Исполнителю и обратно должна входить в стоимость договора. 
4. В процессе ремонта необходимо:
· заменить комплектующие управляющего компьютера HiTraX II на способные обеспечить хранение 500 000 рентгенограмм локально без подключения к внешним системам хранения данных;
· заменить блок питания ATX управляющего компьютера HiTraX II на новый с мощностью не менее 400 VA и вентилятором 80 мм со стороны подключения кабеля питания и необходимым количеством разъемов SATA и MOLEX для подключения комплектующих без применения переходников и разветвителей;
· установить на управляющий компьютер HiTraX II версию программного обеспечения (не ниже HX-03-21-D-369-01), позволяющую хранить 500 000 рентгенограмм локально без подключения к внешним системам хранения данных и обеспечивающую исполнение Требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства России от 26.09.2016 № 969, и взаимодействие с модулями передачи данных «НЕОБОКС».
5. Исполнитель предоставляет Заказчику на USB носителе (2 шт.) инсталляционный пакет программного обеспечения для управляющего компьютера HiTraX II, позволяющего исполнять вышеуказанные требования. 

	

	1.3. Требования к размерам (заполняется для товаров)

	Отсутствуют.

	

	1.4. Требования к упаковке (заполняется для товаров)

	Упаковка должна обеспечивать сохранность компьютера от механических повреждений при транспортировке и хранении.

	

	1.5. Требования к отгрузке (заполняется для товаров) 

	Стоимость перемещения управляющих компьютеров HiTraX II от Заказчика к Исполнителю и обратно входит в стоимость договора.

	

	1.6. Количество товара, объем работ, услуг 

	1. Проведение работ по ремонту управляющих компьютеров HiTraX II РДУ Hi-Scan – 16 шт. (две партии по восемь шт.);
2. Инсталляционный пакет программного обеспечения для управляющего компьютера HiTraX II в соответствии с п. 1.2 на USB-носителе – 2 шт.

	

	Место, сроки (периоды), иные условия Закупки

	

	1.7. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества)

	- Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, лит. А.

	

	1.8. Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
До 10.12.2024.

	

	1.9. Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Отсутствуют.

	

	Требования к Поставщику

	
	

	наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): 
	

	
	

	9. лицензии: лицензия на осуществление работ с источниками ионизирующего излучения;
	|_|

	
	

	9. участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях);
	|_|

	
	

	9. допуски, разрешения;
	|_|

	
	

	9. сертификаты, декларации;
	|_|

	
	

	9. договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.)
	|_|

	
	

	9. права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.);
	|_|

	
	

	9. иные.
	|_|

	
	

	
	

	квалификационные требования: 
	

	
	

	9. [bookmark: _GoBack]требования к персоналу: сотрудники Исполнителя, осуществляющие работы, должны иметь сертификаты, допускающие их к работе с оборудованием в соответствии с модельным рядом. Указанные сертификаты должны быть выданы изготовителем оборудования Smiths Detection или его официальным сервисным партнером;
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	9. требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию; 
	|_|

	
	

	9. иные. 
 
	|_|





